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Click'aV® och Click'aV Plus™ ligaturklämmor  
Bruksanvisningar  

  

Ref. nr: 0301-03M, 0301-03ML, 0301-03L, 0301-03XL, 0301-03M04, 0301-03ML04, 0301-03L04, 0301-03XL04, 0301-03ML02, 0301-03L02, 0301-03XL02  

               0301-10ML, 0301-10L, 0301-10XL, 0301-10L04, 0301-10ML04, 0301-10XL04, 0301-10L02, 0301-10ML02, 0301-10XL02, 0301-10XXL02, 0301-10XXL03, 0301-10XXL04 

 

Viktigt:  
Denna instruktion kan inte användas som en handbok för kirurgiska tekniker som används vid arbete med ligeringsklipp. För att  lära sig adekvat kunskap om kirurgisk teknik är det nödvändigt att kontakta vårt företag eller 
auktoriserad distributör och att bekanta sig med lämpliga tekniska instruktioner, medicinsk facklitteratur och att ta ut lämplig utbildning under överinseende av kirurg med erfarenhet av tekniker för mikroinvasiv kirurgi. Före 
användning rekommenderar vi att man noggrant läser all information som ingår i denna handbok. Att inte följa denna information kan leda till allvarliga kirurgiska konsekvenser såsom patientskada, kontaminering, infektion, 

korskontaminering oförmåga till ligering eller dödsfall.  
 

Indikationer:  

Click'aV® och Click'aV Plus™ ligeringsklipp är avsedda för ligering av linjära vävnadsstrukturer eller kärl under en operation för blodstillning där det krävs icke-resorberbara klipp. Det krävs överensstämmelse mellan storleken på den 
ockluderade vävnaden och clipsen.  
Patienternas målgrupp - vuxna och unga patienter, män och kvinnor. 

Avsedda användare: Produkten är avsedd att användas uteslutande av kvalificerad medicinsk personal.  

Kontraindikationer:  
Använd INTE för tubal ligation som preventivmetod.  

Använd INTE för ligering av njurartären vid laparoskopisk nefrektomi med levande donator.  
Använd INTE som en vävnadsmarkör.  
 

Beskrivning av anordningen:  
Click'aV® och Click'aV Plus™ ligeringsklipp är sterila och engångsartiklar. De är tillverkade av en icke-absorberbar polymer som lämpar sig för implantation. Klippan är utrustad med en spärr för tillförlitlig stängning och laterala 

klippben stabilitet. Den inre ytan av benen på Click'aV Plus™ ligeringsklämman har ett förskjutet, motsatt tandarrangemang som lutar mot den gripna vävnaden. På grund av den unika utformningen och placeringen av tänderna är 

den laterala och longitudinella stabiliteten hos Click'aV Plus™ ligeringsklipp mer än dubbelt så hög som hos standardpolymerklämmor. Klipporna placeras runt vävnaden och stängs med greppet från en klippfördelare.  
 

MR Safe: 

Click'aV® och Click'aV Plus™ Ligating Clips är tillverkade av ett icke-absorberbart polymermaterial och anses vara MR-säkra. Det innebär att de inte utgör några kända risker i alla MR-bildgivande miljöer eftersom de är icke-ledande, 

icke-metalliska och icke-magnetiska föremål.  
 

Bruksanvisning:  
1. Välj lämplig storlek på clipset och en kompatibel applikator.  

2. Kontrollera att alla enheter är kompatibla innan de används.  

3. Ta bort clipspatronen från den enskilda förpackningen enligt aseptiska regler. För att förhindra att apparaten skadas, placera den på en steril yta.  

4. Ta tag i applikatorn runt skruven (på samma sätt som en blyertspenna). För ändanordningar greppas den runt axeln. Detta grepp säkerställer att anordningens käftar förblir helt öppna, vilket är viktigt för att kunna ladda clipsen 
ordentligt. 

5. Rikta in applikatorns käftar vertikalt och lateralt över ett klipp i patronen och för in produktkäftarna i klipppatronens spår och se till att de är vinkelräta mot patronens yta. Felaktig placering av käftarna under laddning kan leda till att 
clipset sitter fel i käftarna, vilket kan leda till att clipset inte kan stängas säkert, att det spricker, deformeras eller faller ut ur apparaten. För fram käftarna tills det hörs ett klick. Använd inte våld för att trycka på fästdonet. Den ska 
lätt kunna röra sig i och utanför slitsen. Om du använder överdriven kraft för att trycka på den kan klippet gå sönder.  

6. Ta bort applikatorn från patronen. Det kan vara nödvändigt att hålla fast patronen för att clipsen ska kunna tas bort. Kontro llera att klippet sitter ordentligt fast i käftarna. Klippans fördjupningar ska sitta i klyftorna på fästdonets 
käftar. Felaktig placering av klämman i käftarna kan leda till att klämman inte kan stängas säkert, att den spricker, deformeras eller faller ut ur fästanordningen. 

7. Skelettet av den struktur som ska ligeras ska vara tillräckligt stort för att clipsets låsmekanism ska vara fri från vävnad och för att undvika att spärren tränger igenom vävnaden. Om spärren tränger in i vävnaden påverkar den 
säkerheten vid stängning och kan deformera eller till och med bryta clipset.    

8. Om en endoskopisk applikator används, tryck ihop handtagen (men se till att inte låsa clipset) och för in applikatorns käftar och skaft i kanylen. Håll ihop handtagen tills käkarna är fria från kanylen. Detta förfarande är nödvändigt 
eftersom kanylens innerdiameter i de flesta fall är mindre än den yttre dimensionen på öppnade käftar. Det kan också vara nödvändigt att pressa ihop handtagen när man drar ut den från kanylen. Om handtaget inte är tillräckligt 
komprimerat kan applikatorns käftar skrapa materialet från kanylens insida och lossnade plastpartiklar kan falla ner i kroppshålorna. 

9. Under appliceringen ska du vrida axeln på ändapplikatorn så att clipsets enskilda tand går nedåt och kan ses uppifrån och från sidan i taget. Detta gör det möjligt för användaren att visuellt bekräfta inkapslingen av den struktur 
som ska ligeras. Vid öppen kirurgi rekommenderas också att den enskilda tanden är i nedåtriktat läge.  

10. Placera klämman runt den struktur som är avsedd för ligering på ett sätt som ger en tydlig visualisering av låsmekanismen. Använd lämplig kraft för att stänga clipset helt tills det låser sig och se till att det är korrek t placerat. Om 
trycket på handtagen släpps kommer applikatorns käftar att fjädras upp.  

11. Ta bort applikatorn från operationsområdet.  
 

Kompatibilitet:  

 Klippstorlek för 

Click'aV® och 

Click'aV Plus™  

Kompatibla Click'aV®- och Click'aV Plus™-klippverktyg  

Storleken på den 

ligerade strukturen 

i [mm]  

M 

0301-04M20, 0301-04M27, 0301-04M27A70, 0301-04ME, 0301-04MEA20, 0301-04MEA45, 0301-04MEA20B, 0301-04MEB, 0301-04MMLEHS, 0301-04MMLEHSB, 0301-04MEI,  

0301-04MEA20I, 0301-04MEA45I, 0301-04MEIB, 0301-04MEA20IB, 0301-04MEA45IB, 0301-04MEHS, 0301-04MEOMN, 0301-04MEOMNB, 0301-04MEOMNBX,  

0301-04MEOMNX, 0301-04MEN, 0301-04MEA20N, 0301-04MEA45N, 0301-04MEBN, 0301-04MEA20BN, 0301-04MEA45BN 

2 till 7 

ML 

0301-04ML20, 0301-04ML27, 0301-04ML27A70, 0301-04MLE, 0301-MLEA20, 0301-MLEA45, 0301-04MLEB, 0301-04MLEA20B, 0301-04MMLEHS, 0301-04MMLEHSB,  

0301-04MLEI, 0301-04MLEA20I, 0301-04MLEA45I, 0301-04MLEIB, 0301-04MLEA20IB, 0301-04MLEA45IB, 0301-04MLEHS, 0301-04MLEOMN, 0301-04MLEOMNB,  

0301-04MLEOMNBX, 0301-04MLEOMNX, 0301-04MLEN, 0301-04MLEA20N, 0301-04MLEA45N, 0301-04MLEBN, 0301-04MLEA20BN, 0301-04MLEA45BN 

3 till 10 

L 
0301-04L20, 0301-04L27, 0301-04L27A70, 0301-04LE, 0301-04LEA20, 0301-04LEA45, 0301-04LEB, 0301-04LEA20B, 0301-04LXLEHS, 0301-04LXLEHSB, 0301-04LEI,  

0301-04LEA20I, 0301-04LEA45I, 0301-04LEIB, 0301-04LEA20IB, 0301-04LEA45IB, 0301-04LEOMN, 0301-04LEOMNB, 0301-04LEOMNBX, 0301-04LEOMNX, 0301-04LXLUNE 
5 till 13 

XL 

0301-04XL20, 0301-04XL27, 0301-04XL27A70, 0301-04XLE, 0301-04XLEA20, 0301-04XLEA45, 0301-04XLEB, 0301-04XLEA20B, 0301-04LXLEHS, 0301-04LXLEHSB,  

0301-04XLEI, 0301-04XLEA20I, 0301-04XLEA45I, 0301-04XLEIB, 0301-04XLEA20IB,0301-04XLEA45IB, 0301-04XLEHS, 0301-04XLEOMN, 0301-04XLEOMNB,  

0301-04XLEOMNBX, 0301-04XLEOMNX, 0301-04XLEOMNX, 0301-04LXLUNE 

7 till 16 

XXL 0301-04XXLEN, 0301-04XXLEBN, 0301-04XXL20 10 till 22 

Kompatibla med Grena Click'aV®- och Click'aV Plus™-clips är också alla apparater för polymerclips från andra tillverkare med samma typ och storlek på låsmekanismen, förutsatt a tt clipsstorleken överensstämmer med apparaten. För 
bästa resultat rekommenderas starkt att använda Grena-apparater som är avsedda för Click'aV®- och Click'aV Plus™-ligatorklämmor.   

Varningar och försiktighetsåtgärder:  
1. Alla kirurgiska och minimalt invasiva ingrepp bör endast utföras av personer som har lämplig utbildning och är väl förtrogna med dessa tekniker. Läs medicinsk litteratur om tekniker, komplikationer och risker innan ett kirurgiskt 

ingrepp utförs.  
2. Kirurgiska instrument kan variera från tillverkare till tillverkare. När kirurgiska instrument och tillbehör från olika tillverkare används tillsammans vid ett ingrepp ska kompatibiliteten kontrolleras innan ingreppet påbörjas. Om detta 

inte görs kan det leda till att operationen inte kan utföras.  
3. Click'aV® och Click'aV Plus™ ligaturklipp är endast kompatibla med Click'aV® ligaturklippsapparater och är inte kompatibla med LigaV® eller Vclip® klippsapparater. Se alltid till att rätt typ av Grena-apparat har valts innan 

ingreppet påbörjas. Om detta inte görs kan det leda till att operationen inte kan utföras.  
4. Grena rekommenderar ligering av njurartären vid andra ingrepp än laparoskopisk nefrektomi med levande donator med mer än ett klipp på patientsidan med en minsta distal njurartärmanschett på 2-3 mm utanför det distala 

klippet. Om detta inte följs kan klippet glida ur kärlet under ingreppet eller under den postoperativa perioden, vilket kan leda till en massiv intern blödning. 
5. För bästa resultat med glidklippteknik bör Click'aV®-ligeringsklipp användas. Click'aV Plus ligeringsklipp rekommenderas inte för denna teknik eftersom de är utformade för ultimat stabilitet på vävnaden, inte på suturen. 
6. Kirurgen är helt ansvarig för att välja rätt storlek på clipset och måste avgöra hur många clips som behövs för att uppnå tillfredsställande hemostas och säkerhet vid stängning.   
7. Storleken på den ligerade strukturen för varje klippstorlek anges endast som allmän information. Kontrollera att klippstorleken är lämplig för den struktur som ska ligeras. Klippan ska helt omsluta kärlet eller vävnadsstrukturen. 

Om clipsets lås tränger in i vävnaden kan det leda till att det inte går att stänga clipset, att det inte går att stänga, att det glider eller öppnas under ingreppet eller under den postoperativa perioden, vilket kan leda till inre blödning 
beroende på kärlets storlek. 

8. Använd inte clipsen eller applikatorn som ett dissekeringsinstrument. Spetsarna på applikatorn kan orsaka vävnadsskador.  
9. Klippan måste låsas fast för att säkerställa att kärlet eller vävnaden är korrekt ligaturerad. Inspektera ligationsstället efter applicering för att säkerställa att clipset stängs ordentligt. Detta bör upprepas efter användning av andra 

kirurgiska anordningar i det omedelbara området för appliceringen.  
10. Lämna en distal vävnadsmanschett cirka 2-3 mm från ligeringsklippet om vävnaden ska delas, dvs. använd inte klippets sida som skärguide. Om detta inte följs kan clipset glida ur kärlet under ingreppet eller under den postoperativa 

perioden, vilket kan leda till blödning beroende på kärlets storlek. 
11. Pressa inte applikatorn över andra kirurgiska instrument, häftklamrar, clips, gallstenar eller andra hårda strukturer, eftersom det kan leda till att clipset går sönder.  
12. Försök inte att stänga käftarna på någon vävnadsstruktur utan att ett clips är korrekt monterat i käftarna. Stängning av tomma käftar på ett kärl eller en anatomisk struktur kan leda till att patienten skadas.   
13. Använd inte skadade verktyg. Om du använder en skadad applikator kan det leda till att ett clips placeras felaktigt. I stängt läge ska käftspetsarna vara direkt r iktade och inte förskjutna. Kontrollera alltid att käftarna är i linje med 

varandra före användning. Om detta inte görs kan patientskador uppstå eftersom clipset kan deformeras kraftigt under stängningen, vilket förhindrar att det låses fast ordentligt.   
14. Följande faktorer har ett stort inflytande på stängningen av en klämma: konditionen hos den som använder klämman, den kraft som kirurgen använder för att stänga klämman, storleken på den ligerade vävnaden och själva 

klämmans egenskaper.  
15. Liksom för alla andra ligeringstekniker krävs det att man kontrollerar ligeringsplatsen efter att ha applicerat en klämma för att se till att den är korrekt placerad.  
16. Om ett endoskopiskt ingrepp utförs ska du alltid bekräfta att clipset sitter kvar i applikatorn efter att applikatorn och clipset har förts in genom en kanyl.  
17. Kontrollera alltid att det finns en hemostas på platsen innan ingreppet avslutas. Blödningen kan kontrolleras med hjälp av ytterligare clips, elektrokauteri eller kirurgiska  suturer.  
18. Click'aV® och Click'aV Plus™ ligeringsklipp kan öppnas med en specialutformad klippborttagare. Det rekommenderas starkt att remover är lättillgänglig vid operationer som innebär användning av Click'aV®- och Click'aV Plus™-

ligaturklipp. Öppnade clips måste kasseras och får inte återanvändas igen även om det inte finns några synliga skador. Klipp som öppnats med avlägsnaren kan utveckla mikrosprickor och ett sådant klipp kan gå sönder eller glida 
av kärlet med blödning som följd. 

19. Grena varken främjar eller rekommenderar några specifika kirurgiska metoder. Kirurgisk teknik, typer och storlekar av vävnader och kärl som lämpar sig för ligering med Click'aV® och Click'aV Plus™ ligeringsklipp är kirurgens 
ansvar.  

20. Släng alla öppnade klippkassetter oavsett om alla klipp använts eller inte, eftersom steriliteten och anordningens fulla funktionalitet inte kan garanteras om klippen används kort efter att förpackningen öppnats.  
21. Det implanterade materialet tillhör gruppen polyetrar. Det material som används kräver inga kvantitativa begränsningar för de  klämmor som används på patienten.   
22. Använd omedelbart efter öppnandet.  
23. Var noga med att kassera produkten och förpackningen efter användning, liksom oanvända men öppnade enheter i enlighet med praxis för avfallshantering på sjukhus och lokala bestämmelser, inklusive, utan begränsning, de som 

rör människors hälsa och säkerhet och miljön. 
24. Denna produkt är avsedd för användning för en enda patient och ett enda ingrepp. Resterilisering, återanvändning, upparbetning, modifiering kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive patientens död.  
25. Om en allvarlig incident har inträffat i samband med produkten ska den rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. 
 

 
Grena Ltd, 1000 Great West Road, Brentford,  
Middlesex TW8 9HHH, Storbritannien  

Kontaktuppgifter: 
Telefon/fax: + 44 115 9704 800   

MDML INTL LTD. 10 McCurtain Hill Clonakilty, 

Co. Cork, P85 K230, Republiken Irland 
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Håll dig torr 

 

 

 

 

Läs den elektroniska  

bruksanvisningen. 

 

 

 

Tillverkare 

 

  

 

 Återanvänd inte 

 

 

 

 
Försiktighet 

 

 

 

Återställs inte. 

 

 

 

 

Använd inte förpackningen om den är 

skadad och läs bruksanvisningen. 

 

 

 

  

 Förbrukningsdatum 

 

 

Auktoriserad representant i 

Europeiska gemenskapen 

 

 

 

   Katalognummer 

 

 

 

  Kod för varje parti 

 

 

 

  Kvantitet i förpackningen 

 

 

Steriliseras med hjälp av 

etylenoxid 

 
 

MR-säker 

 

Tillverkningsdatum 

 

Enkel steril 

barriärsystem. 

 

Medicinteknisk utrustning       

 

 

De papperskopior av bruksanvisningar som levereras med Grena-produkter är alltid på engelska. 

Om du behöver en papperskopia av IFU på ett annat språk kan du kontakta Grena Ltd. 

på ifu@grena.co.uk eller + 44 115 9704 800. 

 

Skanna nedanstående QR-kod med lämpligt program. 

Det kommer att koppla dig till Grena Ltd:s webbplats där du kan välja eIFU på det språk du föredrar. 

 

Du kan komma direkt till webbplatsen genom att skriva in www.grena.co.uk/IFU i din webbläsare. 

 

Kontrollera att pappersversionen av IFU som du har i din ägo är den senaste versionen innan du använder enheten. 

Använd alltid den senaste versionen av IFU. 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


